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Paramètres Contrôle Résultats
Valeur 

attendueNoContrôle UnitésÉcarts LR

LBCICPP01 - Métaux solubles à l'acide

Échant 6938642

7094448BlancThallium (TI) <0.002 N/D N/D 0.002

7094448BlancNickel (Ni) <0.002 N/D N/D 0.002

7094448Blanc mg/LPhosphore (P) <0.05 N/D N/D 0.05

7094448BlancPlomb (Pb) <0.001 N/D N/D 0.001

7094448BlancPotassium (K) <0.3 N/D N/D 0.3

7094448BlancSodium (Na) <0.5 N/D N/D 0.5

7094448BlancBismuth (Bi) <0.003 N/D N/D 0.003

7094448BlancTitane (Ti) <0.01 N/D N/D 0.01

7094448BlancMagnésium (Mg) <0.1 N/D N/D 0.1

7094448BlancVanadium (V) <0.005 N/D N/D 0.005

7094448BlancZinc (Zn) <0.01 N/D N/D 0.01

7094448BlancUranium (U) <0.001 N/D N/D 0.001

7094448BlancSilicium (Si) <0.05 N/D N/D 0.05

7094448BlancSélénium (Se) <0.001 N/D N/D 0.001

7094448BlancMercure (Hg) <0.0002 N/D N/D 0.0002

7094448BlancStrontium (Sr) <0.01 N/D N/D 0.01

7094448BlancCalcium (Ca) <0.2 N/D N/D 0.2

7094448BlancCadmium (Cd) <0.001 N/D N/D 0.001

7094448BlancArgent (Ag) <0.0003 N/D N/D 0.0003

7094448BlancBore (B) <0.1 N/D N/D 0.1

7094448BlancBaryum (Ba) <0.02 N/D N/D 0.02

7094448BlancChrome (Cr) <0.005 N/D N/D 0.005

7094448BlancAntimoine (Sb) <0.001 N/D N/D 0.001

7094448BlancMolybdène (Mo) <0.005 N/D N/D 0.005

7094448BlancBéryllium (Be) <0.001 N/D N/D 0.001

7094448BlancManganèse (Mn) <0.003 N/D N/D 0.003

7094448BlancCobalt (Co) <0.005 N/D N/D 0.005

7094448BlancCuivre (Cu) <0.005 N/D N/D 0.005

7094448BlancÉtain (Sn) <0.01 N/D N/D 0.01

7094448BlancFer (Fe) <0.1 N/D N/D 0.1

7094448BlancLithium (Li) <0.01 N/D N/D 0.01

7094448Blanc mg/LTellure (Te) <0.01 N/D N/D 0.01

CONFIDENTIEL

= Hors normes 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
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Accr. * :  Accréditation du MDDELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 

Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe
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7094448BlancAluminum (Al) <0.04 N/D N/D 0.04

7094448BlancArsenic (As) <0.002 N/D N/D 0.002

7094450Étalon CertifiéVanadium (V) 0.055 0.050 0.04-0.06 0.005

7094450Étalon CertifiéCadmium (Cd) 0.050 0.050 0.04-0.06 0.001

7094450Étalon Certifié mg/LPhosphore (P) 0.24 0.250 0.2-0.3 0.05

7094450Étalon CertifiéPotassium (K) 2.0 2.000 1.6-2.4 0.3

7094450Étalon CertifiéSodium (Na) 1.8 2.000 1.6-2.4 0.5

7094450Étalon CertifiéStrontium (Sr) 0.05 0.050 0.04-0.06 0.01

7094450Étalon CertifiéMolybdène (Mo) 0.052 0.050 0.04-0.06 0.005

7094450Étalon CertifiéThallium (TI) 0.050 0.050 0.04-0.06 0.002

7094450Étalon CertifiéNickel (Ni) 0.0467 0.050 0.04-0.06 0.002

7094450Étalon CertifiéZinc (Zn) 0.05 0.050 0.04-0.06 0.01

7094450Étalon CertifiéUranium (U) 0.054 0.050 0.04-0.06 0.001

7094450Étalon CertifiéSilicium (Si) 0.59 0.500 0.4-0.6 0.05

7094450Étalon CertifiéArsenic (As) 0.0464 0.050 0.04-0.06 0.002

7094450Étalon CertifiéSélénium (Se) 0.048 0.050 0.04-0.06 0.001

7094450Étalon Certifié mg/LTellure (Te) 0.05 0.050 0.04-0.06 0.01

7094450Étalon CertifiéMercure (Hg) 0.0010 0.001 0.0008-0.0012 0.0002

7094450Étalon CertifiéTitane (Ti) 0.05 0.050 0.04-0.06 0.01

7094450Étalon CertifiéAntimoine (Sb) 0.005 0.005 0.004-0.006 0.001

7094450Étalon CertifiéArgent (Ag) 0.0050 0.005 0.004-0.006 0.0003

7094450Étalon CertifiéBore (B) 0.5 0.500 0.4-0.6 0.1

7094450Étalon CertifiéBismuth (Bi) 0.049 0.050 0.04-0.06 0.003

7094450Étalon CertifiéBaryum (Ba) 0.05 0.050 0.04-0.06 0.02

7094450Étalon CertifiéPlomb (Pb) 0.0530 0.050 0.04-0.06 0.001

7094450Étalon CertifiéChrome (Cr) 0.0524 0.050 0.04-0.06 0.005

7094450Étalon CertifiéManganèse (Mn) 0.0550 0.050 0.04-0.06 0.003

7094450Étalon CertifiéAluminum (Al) 0.49 0.500 0.4-0.6 0.04

7094450Étalon CertifiéBéryllium (Be) 0.043 0.050 0.04-0.06 0.001

7094450Étalon CertifiéCalcium (Ca) 1.8 2.000 1.6-2.4 0.2

7094450Étalon CertifiéCobalt (Co) 0.047 0.050 0.04-0.06 0.005

7094450Étalon CertifiéCuivre (Cu) 0.045 0.050 0.04-0.06 0.005

7094450Étalon CertifiéÉtain (Sn) 0.05 0.050 0.04-0.06 0.01

7094450Étalon CertifiéFer (Fe) 0.5 0.5 0.4-0.6 0.1

7094450Étalon CertifiéLithium (Li) 0.05 0.050 0.04-0.06 0.01

7094450Étalon CertifiéMagnésium (Mg) 1.9 2.000 1.6-2.4 0.1

CONFIDENTIEL

= Hors normes 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

Page 2 de 3

Accr. * :  Accréditation du MDDELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 

Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe
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LCCCN--01 - Cyanures totaux

Échant 6938642

7092586Blanc mg/LRésultat <0.02 N/D N/D 0.02

7092587Étalon Certifié mg/LRésultat 1.99 1.99 1.59-2.39 0.02

LCCF---01 - Fluorures EP

Échant 6938642

7091951Blanc mg/LRésultat <0.1 N/D N/D 0.1

7091953Étalon Certifié mg/LRésultat 5.3 5.25 4.2-6.3 0.1

LCCNO3201 - Nitrites et nitrates EP

Échant 6938642

7091951Blanc mg/LRésultat <0.02 N/D N/D 0.02

7091953Étalon Certifié mg/LRésultat 2.64 2.79 2.23-3.35 0.02

CONFIDENTIEL

= Hors normes 

À moins d’une demande explicite du client, les échantillons d’analyse chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l’émission du certificat pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
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Accr. * :  Accréditation du MDDELCC  --  NA : Non-Applicable -- TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées -- TNC : Colonies trop nombreuses pour être comptées 

Laboratoire traitant : QC : Québec; LG : Longueuil; SH :Sherbrooke; ST : Sous-traitance externe


